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EU-Konformitätserklärung  
EU Declaration of Conformity  

 
Name und Anschrift des Herstellers: 
Name and Address of Manufacturer: 

MAVIG GmbH 
Stahlgruberring 5 
81829 Munich 
Germany 
 

Einmalige Registrierungsnummer/ 
Single registration number (SRN): 

DE-MF-000006207 
 

 
Für die Ausstellung dieser EU-Konformitätserklärung trägt MAVIG GmbH die alleinige 
Verantwortung und bestätigt, dass die nachfolgend genannten Produkte die Anforderungen 
der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte erfüllen. 
 
This EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of MAVIG GmbH who 
confirms that the products mentioned below meet the provision of the Regulation (EU) 
2017/745 on medical devices. 
 
Produktbezeichnung/ 
Product name: 

ST Röntgenschutzabdeckungen 
ST Radiation Protective Covers 

Modell/ Model: ST-ER5U5922 + ST-ER5U5942 

Zweckbestimmung / 
Intended use: 

Röntgenschutzabdeckungen als Schutz für Anwender von Anlagen, 
die Röntgenstrahlung zur Diagnostik einsetzen, und dient dabei – 
im Röntgenröhrenspannungsbereich von 50 - 150 kV (Standard) 
bzw. 50 - 110 kV (NovaLite) – dem Schutz vor ionisierender 
Strahlung. 
 
Radiation protective covers as protection for operators of systems 
that use radiation for diagnostics - in the radiologic tube voltage 
range of 50 - 150 kV (standard) or 50 - 110 kV (NovaLite) - to 
protect against ionizing radiation. 

  

Basis-UDI-DI/ Basic UDI-DI: 4251339900509VW 
 
Klasse gemäß Anhang VIII/ 
Class according to Annex VIII: 

I 

Konformitätsbewertungsverfahren/ 
Conformity assessment procedure: 

Art. 52 (7)  

  
Diese Erklärung wurde ausgestellt von/ 
This statement was issued by:  

 
Irene Madl – Head of Regulatory Management 

  
Ort und Datum der Ausstellung/ 
Place and date of issue: 

Munich, 2023-03-20 
 

 


